参与比价的供应商所投服务需完全满足该项目所有技术要求,否则报价无效。

技术要求
1、具有资质的放射性污染监测机构出具的CMA认证的辐射环境监测报告；
2、编制符合国家生态主管部门的核素病房建设项目应用环境影响报告表和PET/CT中心场所退役环境影响报告表，并通过军队环境主管部门审核。
     3、参与评估核素病房建设项目应用环境影响报告表和PET/CT中心场所退役环境影响报告表（含初审和终审）。
[bookmark: _GoBack]4、能够提供非密封放射性工作场所放射性同位素、放射性废物清理和受放射性污染环境治理恢复的情况报告和放射废物治理方案。
5、投标人必须以独立法人单位为主体，唯一社保并出具半年社保证明，并具有以投标人单位在生态环境部信用平台注册的环评工程师。



