前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。“▲”的条款为本次招标采购项目的重要参数，负偏离按照综合评分明细表的要求扣分处理。
一、 项目概述
[bookmark: _Toc217446095]本项目一个包，采购眼科激光治疗仪一套。
二、项目清单
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★三、 商务要求
1.交货时间：合同签订后60日内。
2.交货地点：攀枝花市中西医结合医院。
3.付款方法和条件：
3.1支付方式：分期付款
3.2付款条件说明：合同签订后支付合同金额的30%，验收合格后支付合同金额的60%，剩余的10%在1年以后支付。
4.质量保修范围和保修期：
4.1自验收合格之日起，质保期1年，质保期内中标人负责对设备保修和更换损坏的零部件（耗材，易损件及人为原因造成的损坏除外）。
4.2质保期内中标人应免费负责设备维修及抢修，同一产品修理两次仍不能正常使用，中标人应更换同型号同规格的产品，若同型号同规格的产品停产或因生产缺货，中标人应提供不低于采购型号规格功能的产品进行替换，更换产品的质保期重新计算。
5.履约验收：
5.1验收交付标准和方法：按国家有关规定、招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)规定的标准、方法和内容进行验收。
5.2履约验收方案
1）验收组织方式：自行验收 
2）是否邀请本项目的其他供应商：否 
3）是否邀请专家：否 
4）是否邀请服务对象：否 
5）是否邀请第三方检测机构：否 
6）履约验收程序：一次性验收 
7）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起15日内组织验收 
8）验收组织的其他事项：无 
9）技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。 
10）商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。 
11）履约验收标准：如出现未在采购文件中明确规定的，以国家或行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由中标人垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由中标人承担。验收的主要依据如下:（1）国家相关的法律法规；（2）国家或行业相关标准规范；（3）本项目招标文件、中标人投标文件；（4）项目合同及其附件；（5）其他相关文件资料。 
12）履约验收其他事项：无
6.售后服务：
6.1中标人负责设备安装、调试。
6.2货物到达生产现场后，中标人接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。
6.3中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
6.4质保期外中标人继续提供服务，差旅费 (包括机票、住宿、交通费等) 和人工服务费包含在本次报价中，如需更换零配件、购买附件，按成本价收取费用。
7.成本补偿和风险分担约定：
7. 1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 
7.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
7.3不可抗力事件延续20天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
8.违约责任
8.1中标人未在约定的交付期限内完成交付的，每逾期一日，应按照合同金额的0.3‰向采购人支付违约金。
8.2中标人提供产品未验收合格的，从未验收合格之日起至产品验收合格之日止，中标人应按照合同金额的每日0.3‰向采购人支付违约金。
8.3中标人应严格履行合同约定，不得擅自解除和变更合同。若因中标人擅自解除或变更合同造成采购人经济损失的，中标人应支付合同金额20%的违约金。
9.解决争议的方法: 
9.1因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决:也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议向人民法院起诉。
9.2纠纷受理法院: 四川省攀枝花市人民法院。
9.3上述过程发生的费用(诉讼费、保全费、胜诉方律师代理费等)由败诉方承担。 
9.4在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。
4、 技术、服务要求
（一）激光技术要求：
1.无需适配器，激光和裂隙灯一体式设计。
2.裂隙灯：与激光主机同一品牌。
3.激光波长：1064nm。
▲4.模式：超高斯。
5.爆破能量：空气中≥2.5mJ。
6.脉冲间隔：＜4ns。
▲7.最大激光能量：标准下单脉冲≥10mJ，双脉冲≥23mJ，三脉冲≥35mJ
8.能量级别：≥22级，低能量时细微式调节。
9.脉冲重复频率：≤2.5HZ。
10.聚集光斑大小：空气中≤10um。
11.入射角：≥16°。
▲12.瞄准光：波长670nm；能量5uw-150uw ；四点聚集系统。
 13.爆破点位移：前移150um，0um，后移150um。
（二）裂隙灯要求：
▲1.放大倍率：在10X目镜下5X、8X、12X、20X、32X。
2.镜筒：f=140mm平行式镜筒，瞳距55mm-78mm可调。
3.高出瞳接目镜：适合带镜者，±8.00D的屈光补偿。
4.裂隙调节：裂隙宽度0-14mm连续可调，裂隙长度1/3/5/9/14mm可调。
五、其他要求

1、投标人需根据项目实际需求提供售后服务方案，内容包含但不限于：1.响应时间、2.服务措施、3.应急方案、4.售后服务网点、5.售后人员配置、6.培训方案等。
[bookmark: _GoBack]2、投标人需根据项目实际需求提供项目实施方案，内容包含但不限于：1.运输及安装方案；2.质量保障方案;3.货源组织方案等。
