技术规格、参数与要求
一、采购项目名称
长沙市妇幼保健院（长沙市妇幼保健计划生育服务中心）离心机、尿沉渣全自动分析仪采购

二、项目预算

项目预算：450000.00元

项目最高限价：200000.00元
超过采购预算和最高限价的将被视为无效响应文件。

三、项目清单

	序号
	产品名称
	数量
	单价（元）
	总价(元）
	备注

	1
	离心机
	1台
	50000.00
	50000.00
	

	2
	尿沉渣全自动分析仪
	1台
	150000.00
	150000.00
	

	3
	合计
	200000.00
	


注：投标人投标报价不得超过招标文件中公布的预算单价及预算总价。

四、适应范围及主要用途：

离心机：检验科常规仪器，用于血液标本前处理及临床实验；

2、尿沉渣全自动分析仪：全自动尿液有形成分分析；

五、技术参数：

1、离心机

1.1最高转速：≥4000r/min

1.2最大相对离心力：≥3800g

▲1.3最大容量：≥96*5ml

1.4转速精度：≤20r/min

1.5升/降速时间短≤30s，具有1至10档升/降速。

1.6定时范围：1～99min

1.7电机：交流变频电机  

▲1.8具有自动平衡、自动脱帽功能，脱帽率≥99%；

1.9噪声：≤55dB

1.10 具有空气过滤装置。

1.11设有超速、不平衡、过流、过压等多种保护及故障自我诊断等安全措施；安全电子门锁，确保人身安全。

1.12微电脑控制，智能界面，触摸面板，大屏幕LCD液晶显示，显示转速、离心力、运行时间、故障显示等；程序可编、可存；

1.13不锈钢内腔，不锈钢水平转子

尿沉渣全自动分析仪

2.1功能：全自动尿液有形成分分析系统；
▲2.2具备尿液有形成分、浊度、颜色、比重、电导率、渗透压等检测功能；尿有形成分自动识别≥22项；
2.3测试原理：有形成分采用流式图像技术，进行图像识别及精准分类计数；
▲2.4采图量：≥2400幅/样本；
2.5测试速度：有形成分分析速度≥120测试/小时；有形成分确保恒速；
2.6样本处理方式：直接上机检测，无需离心，无需染色；
2.7样本存储量：≥50个样本，且样本位可拓展，拓展位≥200个，利于大批量标本准备；
2.8样本量：≤3mL非离心尿，吸入量≤2.5mL；
2.9临床报告方式：报告单可报告尿有形成分检测结果，可显示有形成分真实图像；
2.10临床信息：可提供红细胞形态提示信息、正常红细胞百分比信息、尿培养提示信息、镜检提示信息；
2.11数据接口：双向通讯接口，支持网口LIS和串口LIS； 
2.12软件系统：提供中文报告软件系统；
▲2.13质控要求：可提供经NMPA注册的与使用仪器同品牌的原厂配套的高、中、低三个水平质控品，可用于干化学分析项目和红细胞、白细胞、结晶、管型有形成分分析项目的质量控制，确保检测结果准确可信，并提供原厂注册证复印件；

▲2.14 可配套使用干化学试剂条，具备抗VC干扰、VC项目灵活选择，试剂条室温保存有效期≥2年。

六、配置要求

1、离心机

标准配置。

2、尿沉渣全自动分析仪

2.1配置:配备专业数据处理工作站，配置要求CPU 为intel i7 8700K及以上、≥16GB内存、≥256G固态硬盘+1T机械硬盘、≥21英寸显示器，Windows 10操作系统;
2.2条码阅读器：条码阅读器1个以上；
2.3负责与医院LIS等相关信息系统联接，费用包含在投标总价中；
七、售后服务要求
1、整机保修2年，售后服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务等内容。维修人员保证在24小时内响应，并提供维修解决方案。投标人承诺中标后须提供原厂售后服务承诺函原件（为验收的必要条件之一），并盖厂家和投标人公章。
2、投标人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。
3、提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保临床人员具备独立工作的能力。
4、提供常用配件及耗材清单报价。
5、如维修造成仪器停止使用需提供备用机使用。
八、带有试剂、耗材设备其他要求

★1、如投标人所投设备需要使用专用试剂耗材，必须同时满足以下三个条件，如投标人隐瞒了设备需要使用专用试剂耗材情况，院方有权拒绝验收设备，拒绝支付设备和试剂耗材费用，所有损失由投标人承担。如投标人所投设备不需要使用专用试剂耗材，只需要说明设备不需要使用专用试剂耗材即可。

①投标人必须对设备需要使用的专用试剂耗材进行分项报价，折合到一人份。

②投标人必须承诺本设备需使用的专用剂耗材价格不高于院方现有同类试剂与耗材的价格，如出现试剂与耗材院方未使用过的，则必须承诺此类试剂与耗材不高于本地区同类试剂与耗材供应最低价格。

③投标人保证所投设备需要使用的专用试剂耗材在阳光网或鑫卫网是中标产品，高值耗材须是阳光网目录内产品，低值耗材须是鑫卫网目录内产品，并将挂网信息截图打印。

九、货物验收

1、根据长财采购[2024]5号文要求验收。

2、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

4、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。
十、项目其他要求及说明

1.交货时间与地点：采购人指定时间和地点。

1.1交货时间：自合同签订之日起15天内送至采购人指定地点并安装调试合格。

1.2交货地点：采购人指定地点。

1.3交货方式：中标人运送至采购人指定地点并安装调试验收合格。

2.结算方法：

2.1付款人：长沙市妇幼保健院（长沙市妇幼保健计划生育服务中心）。

2.2付款方式：中标人将货物运至指定的地点，安装调试完成并验收合格后，开具合格的全额发票支付合同总额的90%；余下10%的余款在质保期满后无质量问题一次付清。

    3.针对本项目常用配件、耗材的所有品种，要求投标人提供清单及报价。

4.本项目采用交钥匙费用总包干方式，投标人应根据项目要求提货采购人所需产品以及产品的运输保险保管，包含系统能正常运行的设备、辅材、配件、安装等一切费用及有关的人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人提供，采购人不再支付任何费用。

5.投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

6.对于上述项目要求，投标人应在投标文件中逐条回应，作出承诺及说明。
